
Page 1 of 1

Quality Assurance Report

Standard Used :

ULTRASOUND

Manufacturer : SAMSUNG MEDISON Model : SONO ACE R3

ID No. : USD-OPD-02

Serial No. : S010M3HG600023

โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว OPD
อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว    จังหวัดฉะเชิงเทรา

O

7/1/2563 2/3/2563

Temperature : 23 ( 15-25     ) Humidity : 50

โดยการนํา Transducer ของเคร่ือง Ultrasound ท่ีตองการสอบเทียบไปวางท่ีเคร่ืองสอบเทียบมาตรฐานเปด
เคร่ืองใหเคร่ืองทํางานดูภาพและกําหนดจุดเพ่ือทําการวัดคาของระยะทางอานคาและบันทึก

Measurement Method :

Detail :

Department : 

Room Ambient : 

Tested Date  : Approved Date 

Section :

 C ( 20-85 %RH  ) %RH O C 

106

 Department of Health Service Support Cert. No. : CA-06-63-10851-00106

 Health Service Support Center Region 6 

Manufacture Model Serial No.Equipment Certification No. Cal Date

Ultrasound Fluke 790584-555 A

Measurement Results :

Type : COVEX

Transducer description

Frequency :

Serial No. :

Distance  1 cm. 1.00

Measurement            Reading     % Error      % Limit

Vertical (Axial)
cm

Distance  0.5 cm.  0.51

Horizontal (Lateral)

cm.
Distance    1 cm.  1.00 cm.

Distance  0.5 cm.   0.49

Image Uniformity

cm.

 Maximum Distance    29.88

Depth of Field

cm

MHz

2 % 2 %

2 %
2 %

2 %

0 %
2 %

0 %

Type : N/A

Transducer description

Frequency : N/A

Serial No. : N/A

Distance  1 cm. 0.00

Measurement            Reading     % Error      % Limit

Vertical (Axial)
cm

Distance  0.5 cm.  0.00

Horizontal (Lateral)

cm.
Distance    1 cm.  0.00 cm.

Distance  0.5 cm.   0.00

Image Uniformity

cm.

 Maximum Distance    0.00

Depth of Field

cm

MHz

N/A % 2 %

2 %
2 %

2 %

N/A %
N/A %

N/A %

นายพิชิตพร  นิลในTested by : 

หัวหนากลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย 

( นายทศพงษ  ตรีเนตร )

Approved by : 

This report certifies the test results as of the date, the location and the conditions of calibrate only.  Comment :

76 Moo 5 Angsila - Bangsan Rd. Tambon Angsila, Amphoe Mueang, Chonburi  Tel. 0-3839-7233 Fax.0-3839-7233 


